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roducción
Los pacientes con ﬁbrilación auricular (FA) presentan 5 veces
s  riesgo de accidentes cerebrovasculares (ACV), menor super-
encia y mayor riesgo de recurrencia de eventos cerebrales
bólicos durante el primer an˜o de seguimiento. Hasta un 40%
en contraindicaciones para el tratamiento crónico con anticoa-
antes orales (ACO) debido a hemorragia o por antecedentes de
matismo previos. Además, en pacientes con FA no asociada a
vulopatía, hasta el 91% de los émbolos de origen cardiaco se
lizan en la orejuela izquierda (OI). El dispositivo autoexplan-
le WATCHMAN se disen˜ó para ocluir de manera percutánea la
e impedir los eventos tromboembólicos de causa cardiaca en
ientes con FA.
todos
Se realizó un estudio multicéntrico de no inferioridad que
luyó a 475 pacientes con FA no asociada a valvulopatía y un
DS igual o superior a 2. Fueron aleatorizados (2:1) para la
lantación de un dispositivo de oclusión de orejuela WATCH-
N  o para tratamiento con ACO de manera convencional. El
pósito del estudio consistió en evaluar la seguridad y eﬁcacia del
ositivo, así como la existencia de muerte, ACV y complicaciones
 requirieran de procedimientos quirúrgicos o endovasculares
un período de seguimiento de 18 meses. Se compararon los
ultados con el estudio PROTECT AF.ultados
Se consideró la implantación como satisfactoria en un 95,1%.
un 4,4% de pacientes se registraron los siguientes eventos:
foración cardiaca, taponamiento cardiaco, ACV isquémico y
bolización del dispositivo (inferior al estudio previo PRO-
T AF, donde se registraron estos eventos en el 8,7% de los
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ientes). Los resultados cumplieron los criterios para que fuera
siderado de no inferioridad en relación con el tratamiento con
 (95% IC < 0,0275%).
clusiones
El dispositivo WATCHMAN se puede implantar de manera
ura en pacientes de alto riesgo y los resultados conﬁrman los
enidos en el estudio PROTECT AF, en el sentido de que este dis-
itivo es útil para la reducción de ACV en pacientes con alto riesgo
s 18 meses de la implantación.
entario
En el estudio PROTECT AF publicado hace unos an˜os1, se aleato-
ba por primera vez a pacientes con FA de etiología no valvular
2 grupos: implantación del dispositivo WATCHMAN o trata-
nto con ACO. En dicho trabajo se concluía que el dispositivo
era inferior a los pacientes tratados con ACO en la prevención
nuevos ACV. Sin embargo, se informaba de la existencia de un
 (y preocupante) porcentaje de eventos adversos, sobre todo
rames pericárdicos que necesitaban de pericardiocentesis o dre-
e quirúrgico (4,8%). Posteriormente se publicaron los resultados
la continuación de este estudio, en los que se observa un des-
so de las complicaciones, atribuido por los autores a la curva de
endizaje2.
En el último congreso de la Sociedad Americana de Cardiología,
ieron a conocer los resultados del estudio PREVAIL. En su disen˜o,
iferencia del PROTECT AF, los pacientes incluidos presentaban
CHADS superior o igual a 2 (en el otro se incluía a pacientes
 un valor igual o superior a 1, motivo por el cual el artículo
ía recibido algunas críticas), y un mayor porcentaje de pacien-
 con ACV previo. En los resultados se documentó una reducción
las perforaciones a causa de la implantación (de 1,6% en el PRO-
T AF a un 0,4% en el PREVAIL), así como una disminución en el
ero de derrames pericárdicos con compromiso diastólico (del
 al 1,5%, respectivamente). En relación con los ACV que tenían
ar en el momento de la implantación, se observó una reducción
los mismos (del 1,1 al 0,4%), sin que se modiﬁcase el porcen-
 de pacientes en los que el WATCHMAN embolizaba (menos
 1%). Teniendo en cuenta la eﬁcacia del dispositivo para evitar
 debido a émbolos originados en cavidades cardiacas o muertes
explicadas, los autores concluyen que el estudio PREVAIL pre-
ta un porcentaje inferior a otros estudios realizados en pacientes
tados exclusivamente con ACO a los 18 meses de seguimiento.
Con estos datos, parece que los tapones de OI  «llegan para
darse», sobre todo gracias al hecho incontestable de que evitan intervención quirúrgica. Además, los resultados de las orejue-
cerradas quirúrgicamente son desalentadores. Hay trabajos que
uestran que no siempre se consigue la exclusión completa de
I cuando esta se ocluye de manera concomitante a una ciru-
 de la válvula mitral. De hecho, según publicaron Kanderian
l.3, se sabe que hasta un 60% de las orejuelas cerradas quirúrgi-
ente presentan una oclusión incompleta o mantienen un fondo
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de saco residual potencialmente embolígeno, independientemente
de la técnica que se haya utilizado. Para llegar a estas conclusiones,
los autores establecieron 3 criterios ecográﬁcos de permeabilidad:
imágenes ecográﬁcas compatibles con orejuela permeable, orejuela
excluida pero con ﬂujo de sangre que persiste dentro de ella y un
fondo de saco residual con más  de 1 cm.
Sin embargo, en los resultados del PROTECT AF publicados con el
dispositivo WATCHMAN® se documentó ﬂujo a través del disposi-
tivo superior a 5 mm hasta en el 14%, circunstancia que podría hacer
dudar de su eﬁcacia para la oclusión completa de la OI2. Sería nece-
sario conocer los resultados de permeabilidad peridispositivo del
estudio PREVAIL para conocer la verdadera eﬁcacia de los mismos
en relación con su capacidad real de sellado.
Desde el punto de vista del cirujano cardiaco, estos tapones
podrían no ser exactos en su disen˜o: su superﬁcie es circular y
no ovalada como el ostium de la OI. Tal vez las fugas peridis-
positivo se deban a esta circunstancia. Además, muy  cerca del
oriﬁcio de entrada existen pequen˜as hendiduras en la pared de
la aurícula izquierda que son zonas de pared más  adelgazada y
que podrían ser dan˜adas por la punta de los catéteres necesarios
para la implantación (y que justiﬁcarían los derrames asociados al
procedimiento)4.
Por otro lado, las OI que cierra el cirujano son diferentes a las que
se ocluyen por procedimientos menos invasivos. Suelen tratarse de
pacientes en FA crónica o enfermedad mitral concomitante, con
aurículas superiores a 60 mm,  y de taman˜os del ostium por encima
de 25 mm,  en comparación con orejuelas de pacientes con FA ais-
lada, en los que tanto las aurículas como los ostium no se encuentran
tan dilatados.
La exclusión quirúrgica de la OI (que se recomienda en las
guías europeas para pacientes en FA intervenidos de cirugía
mitral) es un procedimiento eﬁcaz siempre y cuando se utilicen
técnicas que garanticen la impermeabilidad de la OI sin riesgo 
complicaciones5.
En deﬁnitiva, los tapones endovasculares son prometedor
sobre todo en pacientes con FA, factores de riesgo y contraindicac
nes para ACO, que son intervenidos mediante ablación percután
y podrían ser aplicados en pacientes con cirugía cardiaca previa, 
los que las adherencias pericárdicas comprometerían otro tipo 
abordaje4. Falta conocer los resultados reales de permeabilidad
largo plazo, así como la conﬁrmación de la seguridad del proced
miento.
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Transfusión sanguínea e infección después de la cirugía
cardiaca
Blood transfusion and infection after cardiac surgery
Horvath KA, Acker MA,  Chang H, Bagiella E, Smith PK, Iri-
barne A, et al. Blood transfusion and infection after cardiac
surgery. Ann Thorac Surg. 2013;95:2194-2201.
Resumen
Introducción: La cirugía cardiaca es la especialidad médica que
más productos sanguíneos consume. Aunque se considera que la
transfusión salva vidas, no está exenta de efectos adversos.
El objetivo de este estudio es investigar la asociación entre trans-
fusión de concentrados de hematíes e infecciones postoperatorias
después de la cirugía cardiaca e identiﬁcar factores de riesgo de
infección.
dades infecciosas. Se usó un modelo de riesgos proporcionales 
Cox para determinar la asociación entre la transfusión de product
sanguíneos y el riesgo de infecciones mayores dentro de los 60 ±
días de la cirugía.
Resultados: Los procedimientos quirúrgicos más  frecuent
fueron: la cirugía aislada de derivación coronaria (31%) y la cirug
valvular aislada (30%); un 19% de ellas fueron reintervenciones.
Se transfundieron concentrados de hematíes y plaquetas en
48 y el 31% de los pacientes, respectivamente. Por cada concentra
de hematíes transfundido hubo un incremento del 29% en el ries
de infección mayor (p < 0,001). Entre los pacientes que recibier
concentrados de hematíes, las infecciones más  frecuentes fuer
neumonía (3,6%) y bacteriemias (2%). La transfusión de concentr
dos de hematíes, la mayor duración de la cirugía y el trasplan
o la implantación de asistencias ventriculares, junto con la enfe
medad pulmonar crónica, la insuﬁciencia cardiaca y la elevaci
preoperatoria de creatinina, fueron todos ellos factores de riesgo 
infección. La transfusión de plaquetas, sin embargo, disminuyó
riesgo de infección, especialmente en los pacientes que recibier
muchos concentrados de hematíes.
Conclusiones: Una mayor atención a las prácticas que pued
reducir la necesidad de transfusión de concentrados de hem
tíes, como son los recuperadores celulares, la disminución d
volumen de cebado, el drenaje venoso asistido por vacío con Material y métodos: Cinco mil  ciento cincuenta y ocho pacien-
tes adultos intervenidos de cirugía cardiaca fueron incluidos
prospectivamente en 10 centros de Estados Unidos y Canadá. El
diagnóstico de infección fue adjudicado por expertos en enferme-rápido cebado autógeno y la ultraﬁltración, además de las medidas
preoperatorias e intraoperatorias que permitan elevar el hemato-
crito, podrían potencialmente reducir la incidencia de infecciones
postoperatorias.
